
Beschlussauszug
aus der

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde 
Selmsdorf 

vom 20.09.2022

Top 6 Beratung zur inneren und äußeren Gestaltung des 
Feuerwehrneubaus

Der Ausschussvorsitzende, Herr Bernhard Stoeter, gibt Erläuterungen zum 
derzeitigen Planungsstand. 

- Keramikfassade wurde beschlossen 
- Thema PV-Anlage: nach Planeraussage ist das Gebäude so konzipiert, dass 

keine PV-Anlage als Ausgleich erforderlich ist. 
- Ausstattung dieses öffentlichen Gebäudes mit einer PV-Anlage als 

Zeichensetzung; 
mit folgenden Möglichkeiten a) cloud-Lösung; b) Einspeisung; c) speichern

- Bodenflächen im Gebäude
- Abhangdecken
- Beleuchtung / Verdunklung 
- Lüftung im Innenraum
- Absaugung in der Fahrzeughalle für Stellplatz der jeweiligen Fahrzeuge
- Kostenschätzung gesamtes Dach mit PV-Anlage
- Elektroversorgung mit Notstrom – Verbraucher auflisten
- Bewegungsmelder in Nebenräumen
- BMA
- Fenster mit Einbruchklassen , keine EMA
- Webcam für Vorplatz
- Schließanlage mit chip-System
- Lehrrohr für Sirene 
- Taster für Toröffnung und Aktivierung Alarmanlage
- Fußbodenheizung im Gebäude
- Fahrzeughalle mit Betonkernaktivierung
- Wärmepumpe lange Lieferzeiten
- Warmwasser mit Durchlauferhitzer
- evtl. Entkalkungsanlage
- Freianlagen
- Alarmausfahrt mit Schranke
- Höhenunterschied zum Wohngrundstück mit Winkelstützwand
- Beleuchtung Parkplatz 
- Entwässerung Oberflächenwasser
- Hydrant vorhanden
- Fahrradstellplätze überdacht, Mülltonnen eingehaust
- Hecke zum Grundstück ‘Wiggers’
- Abstimmung Anordnung der Stellplätze für FW-Fahrzeuge Architekt mit HFUK
- Einreichung Bauantrag am 23.09.2022

Es entsteht eine angeregte Diskussion.
- Diskussion zur Pflasterung und Versickerung
- Größe der PV-Anlage – Kosten
- Art der Betankung der Löschfahrzeuge
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- Bodenbelag Nadelfilz keine dauerhafte Lösung – Alternative anfragen
Beschluss:
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Selmsdorf empfiehlt der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf, die gesamte Dachfläche des 
Feuerwehrgebäudes mit PV-Anlagen auszustatten.
Die Einspeisung des gewonnenen Stroms erfolgt über eine cloud-Lösung.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
7 0 0

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Selmsdorf empfiehlt der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf folgende Ausführung der 
Pflasterungen:
Die Parkplätze erhalten Sickerpflaster mit breiten Fugen in grau.
Die Fußwege erhalten Sickerpflaster mit engen Fugen in bunt.
Die Verkehrsflächen werden eng gepflastert in grau.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
7 0 0
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